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RAPPORTO DI PROVA ENVIR-PCBS-17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametro Materiale Unità di misura x i z -score z/z' Segnale

PCB 28 SE/1-1-19 ng/kg 21150 - - -

PCB 52 SE/1-1-19 ng/kg 15990 -0,86 z -

PCB 77 SE/1-1-19 ng/kg - - z -

PCB 95 SE/1-1-19 ng/kg 24310 -0,84 z -

PCB 99 SE/1-1-19 ng/kg 14800 -0,79 z -

PCB 101 SE/1-1-19 ng/kg 42860 -0,57 z -

PCB 105 SE/1-1-19 ng/kg - - z -

PCB 110 SE/1-1-19 ng/kg 39690 -0,76 z -

PCB 118 SE/1-1-19 ng/kg - - z -

PCB 128 SE/1-1-19 ng/kg - - z -

PCB 138 SE/1-1-19 ng/kg 94000 -0,69 z -

PCB 146 SE/1-1-19 ng/kg 15470 -0,46 z -

PCB 149 SE/1-1-19 ng/kg - - z -

PCB 151 SE/1-1-19 ng/kg 25050 -0,67 z -

PCB 153 SE/1-1-19 ng/kg 96800 -1,09 z -

PCB 156 SE/1-1-19 ng/kg - - z -

PCB 157 SE/1-1-19 ng/kg - - z -

PCB 167 SE/1-1-19 ng/kg - - z -

PCB 170 SE/1-1-19 ng/kg 38830 -1,20 z -

PCB 177 SE/1-1-19 ng/kg 17270 -1,31 z -

PCB 180 SE/1-1-19 ng/kg 84270 -1,19 z -

PCB 183 SE/1-1-19 ng/kg 12820 -1,21 z -

PCB 187 SE/1-1-19 ng/kg 40510 -1,24 z -

PCB 189 SE/1-1-19 ng/kg - - z -

SOMMA dei 29 congeneri SE/1-1-19 ng/kg - - z -
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