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PTP N° 0003 P 

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, 

SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT e PTP di MLA IAF per 

gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e 

PRS di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, 

MED, LAT e ISP  
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Parametro Materiale Unità di misura x i z -score z/z' Segnale

PCB 28 SE-2-19 ng/kg 8600 0,60 z -

PCB 52 SE-2-19 ng/kg 12900 -0,78 z -

PCB 77 SE-2-19 ng/kg - - z -

PCB 95 SE-2-19 ng/kg 23089 -0,41 z -

PCB 99 SE-2-19 ng/kg 13700 -0,74 z -

PCB 101 SE-2-19 ng/kg 41041 -0,31 z -

PCB 105 SE-2-19 ng/kg - - z -

PCB 110 SE-2-19 ng/kg 36700 -0,69 z -

PCB 118 SE-2-19 ng/kg - - z -

PCB 128 SE-2-19 ng/kg - - z -

PCB 138 SE-2-19 ng/kg 84502 -0,25 z -

PCB 146 SE-2-19 ng/kg - - z -

PCB 149 SE-2-19 ng/kg 45704 -0,66 z -

PCB 151 SE-2-19 ng/kg 15900 -0,60 z -

PCB 153 SE-2-19 ng/kg 80878 -0,77 z -

PCB 156 SE-2-19 ng/kg - - z -

PCB 157 SE-2-19 ng/kg - - z -

PCB 167 SE-2-19 ng/kg - - z -

PCB 170 SE-2-19 ng/kg 30500 -0,96 z -

PCB 177 SE-2-19 ng/kg 10819 -1,31 z -

PCB 180 SE-2-19 ng/kg 59047 -0,98 z -

PCB 183 SE-2-19 ng/kg 8500 -0,74 z -

PCB 187 SE-2-19 ng/kg 34700 -0,94 z -

PCB 189 SE-2-19 ng/kg - - z -
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