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RAPPORTO DI PROVA 

 
WATER-SOLV-2 

 

 

Parametro Materiale Unità di misura x i z -score z/z' Segnale

Bromodiclorometano SOLV-2/A µg/l 63 -1,00 z -

Bromoformio SOLV-2/A µg/l 37 -0,72 z -

Cloroformio SOLV-2/A µg/l 75 -1,13 z -

Dibromoclorometano SOLV-2/A µg/l 38 -1,03 z -

1,2-Dicloroetano SOLV-2/A µg/l 33 -0,77 z -

Esaclorobutadiene SOLV-2/A µg/l 73 0,56 z -

Tetracloroetilene SOLV-2/A µg/l 43 0,05 z -

Tetraclorometano SOLV-2/A µg/l - - z -

Tricloroetilene SOLV-2/A µg/l 51 -1,52 z -

THM SOLV-2/A µg/l - - z -

Benzene SOLV-2/A µg/l 8,5 -0,61 z -

Etilbenzene SOLV-2/A µg/l 17,5 -0,23 z -

Stirene SOLV-2/A µg/l - - z -

Toluene SOLV-2/A µg/l 11,5 -0,90 z -

o-Xilene SOLV-2/A µg/l 12,5 -0,55 z -

m-Xilene SOLV-2/A µg/l - - z -

p-Xilene SOLV-2/A µg/l - - z' -

Somma (m-Xilene+p-Xilene)SOLV-2/A µg/l - - z -
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