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ASSOCIAZIONE PER L’UNIFICAZIONE 
NEL SETTORE DELL’INDUSTRIA CHIMICA
ENTE FEDERATO ALL’UNI
P. le R. Morandi 2, 20121 Milano

Parametro Materiale Unità di misura x i z -score z/z' Segnale
Conteggio delle colonie aerobiche 
(Carica microbica totale) MICRO-SURF 9/1 UFC/tampone o 

MPN/tampone 3200 -0,05 z -

Enterobacteriaceae MICRO-SURF 9/1 UFC/tampone o 
MPN/tampone - - - -

Stafilococchi coagulasi-positivi (S. 
aureus ed altre specie) MICRO-SURF 9/1 UFC/tampone o 

MPN/tampone 4700 0,83 z -
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